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RESUMEN 

Actualmente los laboratorios clínicos brindan el servicio de cultivos y antibiograma a 

un costo relativamente económico. Sin embargo, la metodología utilizada es manual y 

la misma puede tener errores humanos que involucran un resultado no confiable. La 

presente investigación se orientó en determinar el costo del cultivo y antibiograma de 

secreción vaginal realizado en un equipo automatizado; bajo el desarrollo de una 

metodología descriptiva, explicativa y documental. Se calcularon los costos directos e 

indirectos en los que incurre el laboratorio obteniéndose un valor de 29.60 dólares. Los 

costos de reactivos es el que más valor porcentual atribuye llegando a un 90% del costo 

total del examen, seguido del 7% para la mano de obra; estos dos se consideran como 

costos directos de laboratorio. El 3% para el costo medio indirecto de laboratorio que 

involucra el equipamiento, mantenimiento preventivo, calibración y los insumos de 

laboratorio. El costo medio indirecto institucional como luz y agua en el estudio no 

arroja un valor significativo, por lo que cualquier cambio en este rubro no se verá 

afectado en gran medida al valor del examen. El estudio de mercado en relación al 

examen de laboratorio arrojó valores entre $14,00 y $30,00. Esta diversidad se 

presenta debido a que los laboratorios realizan los procesos de manera manual y solo 

los que se hallan en precios entre 25 y 30 dólares lo realizaban de forma automatizada. 

 
PALABRAS CLAVES: COSTOS DE MEDIOS DE CULTIVO, ANTIBIOGRAMA, 

SECRECIÓN VAGINAL, MICROBIOLOGÍA. 
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SUMMARY 

Currently, clinical laboratories provide culture and antibiogram services at a relatively 

low cost. However, the methodology used is manual and it can have human errors that 

involve an unreliable result. The present investigation was oriented to determine the 

cost of the culture and antibiogram of vaginal secretion carried out in an automated 

equipment; under the development of a descriptive, explanatory and documentary 

methodology. The direct and indirect costs incurred by the laboratory were calculated, 

obtaining a value of $29.60. The cost of reagents is the one that attributes the highest 

percentage value, reaching 90% of the total cost of the exam, followed by 7% for labor; 

these two are considered as direct laboratory costs. 3% for the average indirect 

laboratory cost that involves equipment, preventive maintenance, calibration and 

laboratory supplies. The average indirect institutional cost such as electricity and water 

in the study does not show a significant value, so any change in this item will not be 

affected to a great extent to the value of the exam. The market study in relation to the 

laboratory test showed values between $14.00 and $30.00. This diversity occurs 

because the laboratories carry out the processes manually and only those that are priced 

between 25 and 30 dollars do so automatically. 

 
KEYWORDS: CULTURE MEDIA COSTS, ANTIBIOGRAM, VAGINAL 

SECRETION, MICROBIOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Para toda empresa es importante mantener equilibrio en cada una de los subsistemas 

que los constituye, ya que de esta forma los recursos son empleados de manera 

eficiente, debido a que cada uno de ellos impacta de manera significativa en los costos 

del producto final (Winkel & Statland, 2018). En este sentido mantener esta 

información actualizada y debidamente parametrizada marca los resultados de una 

gestión basada en la calidad y el correcto manejo de la administración de una 

organización (De Baere et al., 2001). 

 
A nivel empresarial es importante considerar cada uno de los costos que forman parte 

de la dinámica en la organización, las empresas que no consideran este elemento no 

poseen un parámetro de referencia (Weyani et al., 2000) y es imposible determinar la 

realidad financiera de la entidad, se carece de información real para tomar decisiones 

sustentadas en técnicas idóneas para el procesamiento de datos financieros y contables, 

de esta forma se genera la confiabilidad en los resultados (Frenne et al., 2000). 

 
El área de microbiología del Laboratorio de Análisis Bioquímicos y bacteriológicos 

de la Universidad Técnica de Ambato, actualmente desarrolla actividades operativas 

con referencia de precios de otros laboratorios por carecer de una estructura de costos 

que le permita conocer los niveles financieros de la entidad, los costos operativos y 

administrativos para de esta manera establecer la realidad de la gestión en relación a 

la rentabilidad y los niveles de desgaste que presentan los equipos, márgenes de 

mantenimiento y factores de consumo de los reactivos necesarios para la elaboración 

de los exámenes (Gavini et al., 1989). Es por ello que la presente investigación se 

orientó hacia la determinación del costo del cultivo y antibiograma de secreción 

vaginal del laboratorio de análisis bioquímicos y bacteriológicos, de esta forma la 

entidad posee un escenario claro del desarrollo operativo y los recursos que cuenta 

para proyectarse de manera efectiva con una referencia propia y de esta forma generar 

precios competitivos. 

 
Para el desarrollo del trabajo fue necesario estructurar en diferentes fases como las que 

se presentan a continuación: 



2 

 

 

Introducción: en este apartado se presenta en contexto de la problemática investigativa 

a razón de delimitar la situación observada por el investigador. 

Capítulo I: Marco Teórico: dentro de esta sección se presenta el sustento teórico del 

estudio con investigaciones previas relacionadas con las variables además del objetivo 

general y los objetivos específicos. 

Capítulo II: Metodología: dentro de este se presenta el diseño metodológico del estudio 

y también se hace referencia a los materiales, reactivos y equipos utilizados para el 

desarrollo del examen, además de los procedimientos operativos que se desarrollan en 

la dinámica operativa. 

Capítulo III: hace referencia a los resultados encontrados y la discusión 

correspondiente. 

Capítulo IV: contiene las conclusiones y recomendaciones respectivas para demostrar 

el logro de los objetivos investigativos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
 

Para desarrollar de manera debida la investigación es importante exponer estudios 

previos relacionados con la línea investigativa, ya que de esa forma genera una visión 

más amplia referente a la práctica del tema de estudio, en un contexto real dentro de 

variables específicas, para de esta manera evidenciar como se orienta esta realidad, 

para ello se consideran artículos científicos relacionados con las variables del estudio. 

 
Inicialmente se presenta la investigación desarrollada por Bogavac & Jelic, (2017) con 

el título: “El laboratorio rentable: implementación de la evaluación económica de las 

pruebas de laboratorio”. El investigador expone que es importante la determinación 

de los costos de este tipo de gestión a razón de proporcionar datos reales al Estado el 

gasto generado por este tipo de práctica, además, de determinar la real necesidad de 

esta opción como elemento de diagnóstico para cualquier patología, debido a que el 

gasto sanitario puede elevarse por la practica indebida de los trabajadores de la salud. 

En el mismo sentido la investigación ofrece de manera clara y puntual elementos 

técnicos necesarios que contribuyen a una orientación clara del análisis de costos para 

las pruebas de laboratorio, lo que permite establecer tendencias actuales en relación a 

la modalidad empleada para tal fin, siendo indispensable el control de esta variable a 

razón de optimizar la rentabilidad y orientar de forma correcta los recursos. 

 
En esta misma línea de ideas Winkel & Statland, (2018) en un estudio que se titula: 

“Evaluar el ahorro de costos cuando se puede abolir la utilización innecesaria de 

pruebas de laboratorio”. Los autores desarrollaron una serie de parámetros que 

limitaban el requerimiento de solicitudes de pruebas que de manera común se 

desarrollaban a todos los pacientes sin importar la tipología. Esto redujo los costos de 

manera inmediata; por otra parte, diseñaron una ficha técnica por cada prueba de forma 

detallada y presentaban los costos unitarios de cada uno de los insumos requeridos 

para la prueba de laboratorio lo que consolida la información relacionada con las 
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actividades, facilita los cálculos en un periodo determinado de los costos incurridos 

por tipología. 

 
Álvarez et al., (2018) en la investigacion titulada “El costeo basado en actividades 

para la toma de decisiones gerenciales en salud”. Presenta una orientación referente 

a la forma como podría ejecutarse el cálculo de los costos a nivel de salud, utilizando 

la modalidad del método de costeo basado en actividades, por las que no consideran 

los productos sino las actividades que se desarrollan. Considerando de que se reunen 

los valores por centro de costos y de esta forma se asigna un monto que ya tiene 

inmerso por cada actividad cada uno de los insumos que son requeridos para el 

resultado final; por otra parte el autor manifiesta de que el análisis de los costos de 

cada actividad en los servicios del sector salud facilita la planficación a nivel gerencial. 

 
Esta información presenta un enfoque más estrategico de los costos, por lo que se debe 

considerar a razón de delimitar de forma clara el impacto que puede generar el 

desarrollo de esta práctica sin considerar las afectaciones sobre el capital, los insumos, 

los equipos, la mano de obra y sin el retorno de la rentabilidad correspondiente para 

de esta forma crear los controles debido para tal fín. 

 
Barreiro, (2019) en su investigación titulada: “Gestión de costos en salud”, hace 

referencia que en este sector el equilibrio entre costo y calidad ha presentado 

dificultades mantener debido a la subjetividad en la proporción de que la calidad 

médica y el costo son directamente proporcionales. Lo que manifiesta el autor es que 

lo que genera un incremento en los costos es el manejo de la tecnología pero que esto 

no garantiza la optimización del servicio prestado. El autor menciona la necesidad de 

mantener claro los conceptos de calidad en salud y costos generan efectivamente una 

óptima respuesta en este ambito, siempre con la orientación hacia el paciente que se 

encuentra en busqueda de un mayor bienestar y equilibrio ya que lo ideal es generar 

un equilibrio entre estas variables a razón de que nada se encuentre comprometido. 

 
Esta es una premisa que se debe mantener en cualquier entidad que se encuentre en 

esta área debido a que la salud es un aspecto de alta significancia para todo ser humano 

y por ello esta investigación debe orientarse hacia la consideración de parametros que 
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mantengan un nivel óptimo hacia ambas partes, para de esta forma ofrece un servicio 

de alta calidad sin comprometer los resultados de los exámenes que se realizan. 

 
Ma et al., (2019) en un estudio títulado “Costos estimados de 51 pruebas de 

laboratorio comúnmente solicitadas en Canadá”. Los autores exponen que el análisis 

profundo de los costos en pruebas de laboratorio genera la tendencia hacia perfilar de 

mejor forma la estructura dentro de la organización y esto motiva a una redimensión 

en la forma de administrar los recursos. Manifiestan que muchos médicos emiten 

ordenes de exámenes en muchas ocasiones de manera innecesaria y si la entidad carece 

de una estructura de costos que evidencie la relación del costo de cada uno de los 

exámenes la orientación de la rentabilidad se encuentra dispersa en el proceso, es por 

ello imprescindible la existencia de controles en el sector salud para una mejor 

administración de los recursos. 

 
Este tipo de aportes son significativos ya que orientan hacia la relevancia de generar 

resultados específicos y puntuales en relación a los costos que incurren cuando 

elaboran un examen médico, el desgate que presenta el equipo y los insumos que son 

necesarios, pero también constituyen un costo que incrementa el valor del mismo, sin 

omitir lo que representa el valor agregado que le signa el profesional en el área. 

 
Yamamoto & Pumatanca, (2020) con un estudio sobre “Análisis y determinación de 

precios de los exámenes de laboratorio clínico para una adecuada toma de decisiones 

caso: Hospital Militar de la Tercera División de Ejército Mariano Melgar año 2018”. 

Evidencia otro escenario del tema que se aborda y la representatividad que este ocupa 

como elemento de información para la toma de decisiones o el diseño de estrategias 

que faciliten el logro de los objetivos organizacionales establecidos previamente, al 

igual, que la validación de cada uno de los elementos que participan en el proceso. 

Hoffmann et al., (2021) en una investigación que se titula “Intercambio de 

información en los mercados de laboratorio: competencia, costos de transferencia y 

el surgimiento de la reputación”. Los autores exponen la necesidad de simplificar las 

gestiones de intercambio de información basado en la transferencia de datos a razón 

de gestionar una validación sobre el cliente sustentado en la calidad del servicio y no 

en los costos. 
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Esta percepción rompe los esquemas de lo que el mercado tradicional desarrolla para 

conocer datos de otras entidades de similar acción, por lo que se inclina en hacer oficial 

la estructura de costos y desarrollar una competencia basada en la calidad del servicio 

al cliente. De esta manera se alinean los criterios y el enfoque es hacia una herramienta 

que genera valor agregado al servicio. 

 
Para ello es indispensable que la empresa cuente con la información detallada y de 

calidad relacionada con los costos, si lo antes expuesto se transforma en una tendencia 

comercial es necesario que la entidad foco de estudio se encuentre preparada para hacer 

presencia en el mercado de manera de poder medir esta capacidad de servicio de 

calidad por encima de los costos. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar el costo del cultivo y antibiograma de secreción vaginal del Laboratorio 

de Análisis Bioquímicos y Bacteriológicos. 

 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1) Calcular los costos directos de  laboratorio para el cultivo y antibiograma de 

secreción vaginal. 

2) Estimar los costos indirectos de laboratorio para el cultivo y antibiograma de 

secreción vaginal. 

3) Comparar el precio unitario del cultivo y antibiograma de secreción vaginal. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES 

 
 

Dentro del grupo de materiales empleados para el desarrollo del cultivo y antibiograma 

de secreción vaginal la Tabla 1, presenta los datos de manera detallada 

 
Tabla 1 Materiales empleados para el cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

MATERIALES PRESENTACIÓN 
 

Equipo de protección personal (EPP) 1 Kit personal 

Hisopos de madera 1 hisopo por paciente 

Caja con medio de cultivo general 1 caja por cada paciente 

Caja con medio de cultivo selectivo 1 caja por cada paciente 

Caja con medio de cultivo selectivo para hongos 1 caja por cada paciente 

Solución Salina Vitek 0.45% 3 mL por cada tubo 

Tubos Vitek Poliestireno 1 tubo por cada paciente 

Puntas azules de pipeta 1 punta por cada paciente 

Standard McFarland Densicheck Unidad 
 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 
 

2.2. REACTIVOS 

 
 

Para detallar los reactivos que son empleados para el desarrollo de los exámenes de 

cultivo y antibiogramas de secreción vaginal se presenta la Tabla 2, que los presenta a 

continuación. 

 
Tabla 2 Reactivos empleados para el cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

PRUEBA LOTE  F. 

EXPIRACIÓN 

Tarjetas de Identificación de Gram Negativas 2412134103 2023-09-30 

Tarjetas de Antibiograma de Gram Negativas 1512279404 2024-02-22 

Tarjetas de Identificación de Gram Positivas 2422277503 2024-02-20 
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Tarjetas de Antibiograma de Gram Positivas 8232273403 2024-02-16 

Tarjetas de Identificación de Levaduras 2432281403 2024-02-24 

Tarjetas de Antibiograma de Levaduras 2881908103 2023-02-16 

Solución Salina Vitek ZI-2107213 2023-07-22 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

2.3. EQUIPOS 

 
 

La Tabla 3, presenta los equipos que son empleados para el cultivo y antibiograma de 

secreción vaginal. 

Tabla 3 Equipos que son empleados para el cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 

2022 

EQUIPO MARCA SERIE 

Vitek 2 Compact 60 BIOMERIEUX VK2C22790 

DensiChekTM BIOMERIEUX DB03811 

Estufa bacteriológica MEMMERT D118.0136 

Cabina de bioseguridad clase II B2 BIOBASE BSC13B1810063 

Autoclave BIOBASE 1809DN0003 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

2.4. MÉTODOS 

 
 

Para el desarrollo de toda investigación es importante delimitar de forma clara la 

metodología que será empleada a razón de mantener una orientación referente a la 

estructura y desarrollo de la misma en este sentido el investigador tiene una mejor 

forma de progresar respetando lo establecido en el método científico, como una 

experiencia que va más allá de la teoría, pero con la rigidez que solo este perfil cumple 

(Brenner et al., 1993). 

 
2.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Para determinar el tipo de investigación que expone un estudio en particular, se debe 

observar desde diversas perspectivas por lo complejo de la misma, el presente estudio 

en relación al objetivo, es investigación aplicada, la cual, según Lozada (2014) “tiene 
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por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo 

en la sociedad o en el sector productivo”. 

 
En este sentido esta investigación proporcionará datos relevantes en el área de salud 

debido a que se desarrolló en la investigación además de la estructuración de costos 

reales sobre los exámenes referentes a cultivos y antibiogramas de secreción vaginal 

en laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato. 

 
Según el nivel de profundización en el objeto de estudio es descriptivo, en este caso el 

tipo de investigación detalla el propio enfoque del estudio. Particularmente el foco de 

este estudio es específicamente los costos de los exámenes. Este evoluciona en 

sustento de los resultados en concordancia como actúa en un momento especifico, se 

concentra en la medición, análisis e interpretación de las variables paralelamente 

considerando un tiempo específico (Martinez, 2018). 

 
Además de ser explicativa, debido a que genera resultados posteriores a la aplicación 

de métodos técnicos que generan un escenario desconocido, el cual, ofrece variables 

que podrían generar nuevos estudios, así como la toma de decisiones en relación a un 

escenario en la actualidad o simplemente la proyección a corto, mediano o largo plazo. 

 
Si se toma en consideración el tipo de dato que se utilizará, se considera mixta, es decir 

la fusión equilibrada entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Por lo que este 

tipo de investigación ofrece resultados exponencialmente claros, ya que se ahonda en 

el fenómeno, debido a que se basa en los elementos más relevantes de las dos 

investigaciones, permitiendo de esta forma una base sólida en el desarrollo de la 

misma. 

 
Por lo que permite la edificación de una estructura clara en concordancia con los 

problemas de la investigación, con información sustancialmente más nutrida por la 

variedad de los recursos que son considerados. De igual forma la estructura para 

construir la perspectiva clara de la investigación en relación con los problemas de 

investigación, esto resulta en información más variada por la diversidad de 

observaciones, porque se toman en consideración una gran diversidad de fuentes y 
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formas de datos (Cedeño, 2012). 

 
 

Como parte de la investigación teórica, se encuentra la explicación histórica, la cual, 

ofrece la posibilidad de generar información, analizar y estudiar un fenómeno 

específico, distinguiendo los conceptos y la realidad desde la perspectiva historia 

tiempo (De Almeida, 2016). 

 
2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

1) Identificar los diversos laboratorios que realizan este tipo de examen en la zona 

3 de la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. 

2) Determinar los costos de los cultivos y antibiograma de secreción vaginal en 

los diversos laboratorios de la zona 3 de la provincia de Cotopaxi y 

Tungurahua. 

3) Diseñar una matriz con datos referentes al laboratorio, precio del examen, si es 

automatizado o no. 

 
2.4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 
 

1) Se introduce un espéculo a razón de mantener la vagina abierta. 

2) El profesional introduce dentro de la vagina un hisopo estéril y húmedo para 

extraer la muestra de la secreción. 

3) Sembrar la muestra en una caja con medio de cultivo general, selectivo y otro 

para hongos e incubar a 35ºC durante 24 horas. 

4) Pasada las 24 horas se realiza la identificación, con la ayuda de un asa estéril 

se toma cantidad suficiente de inóculo de una colonia pura del cultivo, el cual, 

se transfiere a un tubo de ensayo de poliestireno de 12 x 75 milímetros con 3 

ml de solución salina Vitek estéril 0.45%. 

5) El inóculo realizado medir la turbidez con el DensiChekTM. La turbiedad debe 

estar dentro del rango de 0.50-0.63 unidades de la escala de McFarland. 

6) Para el antibiograma tomar un tubo de poliestireno con 3 mL de solución salina 

Vitek estéril 0.45% y ubicar 280 ul si es Gram (+) y levaduras, y 145uL si es 

Gram (-) y mezclar. 
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7) Colocar los dos tubos de ensayo que tiene la suspensión bacteriana para la 

identificación y para el antibiograma dentro de la gradilla especial conocida 

como cassette y ubicar el respectivo cassette, en dependencia si es una bacteria 

Gram (+) o (-) o es levadura (Brenner et al., 2005). 

8) Colocar el tubo de ensayo que contiene la suspensión bacteriana dentro de la 

gradilla especial (cassette), y la tarjeta de identificación se coloca en la ranura 

cercana, insertando el tubo de transferencia dentro del tubo con la suspensión 

correspondiente (Huys et al., 2010). Colocar el cassette con las muestras en el 

sistema Vitek 2 

9) Una vez dentro del equipo todo el proceso es automático 

 
 

La inoculación de las muestras 

Aquí ellas son transportadas a una cámara en donde se aplica vacío y se introduce aire, 

esto hace que la suspensión bacteriana pase a través del tubo de transferencia hacia los 

micro canales que llenan todos los pozos (Chang et al., 2002). 

 
Sellado e incubación de las tarjetas 

Las tarjetas inoculadas pasan por un mecanismo que corta los tubos de transferencia y 

las sella, antes de la carga dentro del carrusel-incubador (Iversen et al., 2008). Las 

tarjetas de diferentes tipos deben ser incubadas en línea a 35.5 +/- 1.0 ºC. 

 
Lectura de las reacciones 

Las diferentes tarjetas van a ser removidas cada 15 minutos del carrusel-incubador, es 

trasportada al sistema óptico de transmitancia el que usa distintas longitudes de onda 

del espectro visible para interpretar las reacciones de turbiedad o el color de los 

productos metabólicos, y devuelta a su sitio en el carrusel hasta el siguiente tiempo de 

lectura (Kreg, 1984). 

 
Los resultados van a tener un periodo de incubación total de 15 minutos 

aproximadamente. Los cálculos serán realizados por los datos "crudos" y se comparan 

en los umbrales para la determinación de las reacciones para cada prueba. Los 

resultados van a ser visualizados como "+", "-", o cuando las reacciones son débiles 

estas se indican como "?" (Ma et al., 2019). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

La presente investigación otorgó el costo del examen de Cultivo y antibiograma de la 

secreción vaginal, misma que servirá para que el Laboratorio de Análisis Bioquímicos y 

Bacteriológicos incluya en la cartera de servicios el precio del examen y sea de beneficio 

tanto para la comunidad universitaria como para el público en general del cantón Ambato. 

 
3.1.1. COSTOS MEDIOS DIRECTOS DE LABORATORIO 

 
 

A. Costo de Reactivos (CR) 

 

Tabla 4 Reactivos utilizados en un cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022. 

 

Reactivos Total de 
pruebas 

 
Costo 

sin IVA 

 
Costo + 

IVA 

Costo de reactivos 

(CR) (dólares) 

Cassette de identificación Gram (-) o Gram  

(+) o levaduras x 20 cassette 20,0 149,8 167,8 8,4 

Cassette de antibiograma Gram (-) o Gram     

(+) o Levaduras x 20 cassette 20,0 149,8 167,8 8,4 

Solución salina Vitek 500mL 83,3 17,0 19,0 0,2 

Placa petri con medio general 1,0 1,8 2,0 2,0 

Placa petri con medio selectivo 1,0 1,9 2,1 2,1 

Placa petri con medio para hongos 1,0 1,9 2,1 2,1 

   TOTAL 23,2 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe     

 
 

El cultivo y antibiograma automatizado de secreción vaginal involucra el cassette de 

identificación Gram (-), Gram (+) o levaduras, cassette de antibiograma Gram (-), 

Gram (+) o levaduras (Microbiology, 1998), solución salina VITEK, placa petri con 

medio general, placa petri con medio selectivo, placa petri con medio para hongos. En 

coste total de los reactivos para cultivo y antibiograma es de 23,2 dólares por prueba 

como se aprecia en la tabla 4. 
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B. Mano de obra directa (MOD) 

 

Tabla 5 Costo de la mano de obra directa del cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 

2022. 
 

Procesos 
Tiempo

 
(minutos) 

 

Tiempo total 

(minutos) 

Mano de 

obra directa 

(MOD) 
(dólares) 

1. Toma de muestra 3 

2. Siembra y lectura 5 

3. Preparación del inóculo para 3 

identificación y antibiograma 

4. Colocación del cassette en el equipo 2 

5. Lectura y validación de resultados 3 
Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

16 1,6 

 

Para obtener este promedio tomamos el tiempo de acuerdo a cada actividad realizada, 

en este procedimiento tardamos 3 minutos en tomar la muestra a cada paciente, 3 

minutos en sembrar la cepa pura en el medio general o selectivo, 2 minutos nos 

tardamos en leer, 5 minutos en pasar por la escala de McFarland y colocar cada casete 

en cada tubo, 3 minutos en validar resultados. De esta manera obtenemos como un 

tiempo promedio de 16 minutos totales en el que nos tardemos en realizar todo el 

examen dentro del laboratorio. Obtenemos un costo total por la mano de obra de 1,65 

dólares. Para la determinación de este valor se tomó en consideración la remuneración 

mensual del analista, el tiempo dedicado para el trabajo en el laboratorio, los sueldos 

que por ley recibe el analista. Con los cuales se calculó el costo por minuto del analista 

y se multiplicó por el tiempo utilizado para el análisis. 

 
C. Control interno (CI)y control externo (CE) 

 
 

Actualmente en el equipo no se pasa controles internos ni se tiene aún relación con la 

empresa para la realización de control externo del servicio de microbiología. Sin 

embargo, una vez que se tenga ya el visto bueno para brindar el servicio de 

microbiología al público en general se realizar estos controles y el costo por ello no 

incrementa notablemente el coste del servicio. 
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D. Costo medio directo del laboratorio (CMDL) 

 
 

El costo medio directo del laboratorio se considera como la suma de los reactivos, 

mano de obra directa, los controles internos y externos aplicados en el cultivo (Clinical 

L. I., 1988), acorde a la siguiente fórmula: 

 
 

𝐶𝑀𝐷𝐿 = 𝐶𝑅 + 𝑀𝑂𝐷 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝐸 
 
 

Tabla 6 Promedio de los costos directos del laboratorio (CMDL) que son utilizados en un cultivo y 

antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022. 
 

SERVICIO 
COSTOS MEDIOS DIRECTOS DEL 

  LABORATORIO (CMDL)  

Reactivos (CR) 23,2 

Control interno (CI) 0 

Cultivo y antibiograma Control externo (CE) 0 
de secreción vaginal Mano de obra directa 

(MOD) 
1,6 

 
Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

Total (CMDL) 24,8 

 
 

En relación a la cuantificación de los valores de los costos medios directos del 

laboratorio (CMDL) tenemos un valor medio de 24,80 dólares. El costo mayor en este 

rubro es de los reactivos con un valor de 23,20 dólares a diferencia con el costo de la 

mano de obra del profesional de laboratorio que es de 1,6 dólares. 



15 

 

 

3.1.2. COSTOS MEDIOS INDIRECTOS DE LABORATORIO (CMIL) 

 
 

A. Equipamiento mantenimiento y calibración del equipo VITEK 2 

 
 

Tabla 7 Costo medios indirectos del laboratorio (CMIL) en base al equipamiento, 

mantenimiento y calibración del equipo VITEK  2. Diciembre 2022. 
 

EQUIPO 
Vitek 2 Compact 60 con 

DensiCheck 

Costo equipo (dólares) 53322,08 

Depreciación (años)  10 

Año adquisición 2021 

Costo depreciación / h 2,78 

Tiempo uso equipo / h 0,13 

Costo del mantenimiento preventivo 100 

Mantenimiento preventivo % 

Respecto al equipo (15%) (mp) 

(dólares) 

0,01 

Costo del mantenimiento calibración 200 

Calibración % respecto al equipo 

(15%) (ca) (dólares) 

0,01 

Equipamiento (eq) (dólares) 0,37 
 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

De acuerdo con la investigación realizada y una vez realizada la revisión documental 

de los archivos del UTA-LABB, el equipo automatizado Vitek 2 compact tiene un 

costo de $53322,08 dólares y fue adquirido en el año 2021. La proforma enviada por 

el proveedor en base a mantenimiento preventivo tiene un coste de 100 dólares anual 

y 200 dólares por la calibración. La utilización del equipo para la realización de la 

identificación y antibiograma tiene un tiempo aproximado de 8 horas, en la cual el 

equipo procesa 60 muestras y por lo tanto el costo por la utilización del equipo por 

prueba es de 0,37 dólares. 
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B. Insumos utilizados para el cultivo y antibiograma de secreción vaginal 

 
 

Tabla 8 Costos de insumo/consumible necesarios para un cultivo y antibiograma de secreción vaginal. 

Diciembre 2022 
 

 
INSUMO / 

CONSUMIBLE 
PRESENTACIÓN 

TOTAL DE
 

PRUEBAS 

 
COSTO 

+ IVA 

COSTO 

INSUMOS 

(IN) / 
 PACIENTE 

Zapatones desechables Caja X 100 U 10000 11,2 0,00 

Alcohol antiséptico al 70 

por ciento x galón 

 

1 galón 

 

1900 

 

13,6 

 

0,01 

Mascarilla N95 Unidad 500 5,2 0,01 

Batas desechables 
individuales 

 

Unidad 
 

500 
 

2,2 
 

0,00 

Tocas cubre cabellos 
desechables 

 

Caja X 100U 
 

500 
 

9,0 
 

0,02 

Guantes de nitrilo azules 
talla m 

 

1x100 unidades 
 

100 
 

6,5 
 

0,07 

Hisopos de algodón 

mango largo 

 

Funda X 100 U 

 

100 

 

1,1 

 

0,01 

Tubos VITEK Funda X 20 10 2,8 0,28 
 TOTAL   0,41 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

En base a la investigación dentro de los insumos utilizados en el laboratorio primero 

es necesario tener un equipo de protección personal: zapatones cajas de 100 unidades 

con un valor de 11,2 dólares, el alcohol antiséptico al 70 por ciento x galón con un 

precio de 12,6 dólares, las mascarillas serán adquiridas por cajas cada una tendrá un 

valor 5,2 dólares, las batas a utilizar en el área de microbiología serán desechables 

serán adquiridas por un valor de 2,2 dólares, tocas cubre cabellos desechables serán 

adquiridas por cajas de 100 con un valor de 9,0 dólares, guantes de nitrilo azules talla 

M cajas de 100 unidades con un valor de 6,5 dólares, los hisopos de algodón con 

mango largo vendrán en fundas de 100 unidades y cada funda tendrá un valor de 1,10 

dólares, estos vienen en fundas de 500 unidades con un valor de 6,4 dólares y los tubos 

VITEK fundas x 20 tubos con un precio de 2,8 dólares. Con todos estos datos 

obtenemos un valor final de 0,41 dólares por cada paciente. 
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E. Costos medios indirectos del laboratorio (CMIL) 

 
 

El costo medio indirecto del laboratorio se considera como la suma del equipamiento, 

mantenimiento preventivo, calibración e insumos aplicados en el cultivo (Clinical a. 

L., 1993), acorde a la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑀𝐼𝐿 = 𝐸𝑄 + 𝑀𝑃 + 𝐶𝐴 + 𝐼𝑁 

 
 

Tabla 9 Costos medios indirectos de un cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

SERVICIO 
COSTOS MEDIOS INDIRECTOS 

DEL LABORATORIO (CMIL) 
 

Equipamiento (EQ) 0,37 

 
Cultivo y antibiograma de 

Mantenimiento 

(MP) 
0,01 

secreción vaginal Calibración (CA) 0,01 

Insumos (IN) 0,41 

Total CMIL 0,80 
 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

De acuerdo con las investigaciones finalizadas dentro del costo medio indirecto del 

laboratorio (CMIL) tenemos que el valor total de este costo es de 0,80 dólares. 

 
3.1.3. COSTOS MEDIOS INDIRECTOS INSTITUCIONALES (CMII) 

 
 

El costo medio indirecto institucional se considera como la suma de los servicios 

básicos como agua y luz (Coenye et al., 2000), acorde a la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑀𝐼𝐼 = 𝐴𝐺 + 𝐿𝑈 

 
 

Tabla 10 Costos medios indirectos institucionales necesarios para un cultivo y antibiograma de 

secreción vaginal. Diciembre 2022 

SERVICIOS BÁSICOS CONSUMO COSTE SUBTOTAL (DÓLARES) 

Agua (AG) (m3) 0.005 0,36 0.0018 

Luz (LU) (Kw/h) 1(8/60)=0.13 0,083 0.01 
  Total CMII 0.012 
Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 
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De acuerdo con las investigaciones realizadas dentro de la institución, para la 

realización de los cultivos y antibiogramas obtenemos un coste medio del agua de 

0,0018 dólares ya que el equipo automatizado con el que vamos a trabajar no ocupa 

agua, aunque se considera el uso para el lavado de ciertos materiales dentro del 

Laboratorio. El equipo consume 1Kw/H en un tiempo de aproximadamente 8 horas el 

equipo identifica y obtiene el antibiograma por lo que se le atribuye un valor de 0.01, 

lo realiza con un máximo de 60 muestras al mismo tiempo y es por ello que se presenta 

la fórmula del cálculo en la tabla 10. La suma de agua y luz para el procesamiento de 

la secreción vaginal da un valor de 0.012 dólares. 

 
3.1.4. RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS COSTOS INVOLUCRADOS EN EL 

CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO DE SECRECIÓN 

VAGINAL 

 
Como se puede apreciar en la gráfica 1, los costos de reactivos es el que más valor 

porcentual atribuye llegando a un 90% del costo total del examen, seguido del 7% para 

la mano de obra; estos dos se consideran como costos directos de laboratorio. El 3% 

para el costo medio indirecto de laboratorio que involucra el equipamiento, el 

mantenimiento preventivo, la calibración y los insumos de laboratorio. El costo medio 

indirecto institucional como luz y agua en el estudio no arroja un valor significativo, 

por lo que cualquier cambio en este rubro no se verá afectado en gran medida el valor 

del examen. 
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Gráfico 1 Relación porcentual de los costos. Diciembre 2022. 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

Germán Lobos Andrade I y Carolina Salas Palma II en su estudio “Costos de exámenes 

en un laboratorio clínico hospitalario de Chile”, publicado en el 2018 obtiene valores 

similares y especialmente el estudio revela que los costos medios indirectos 

institucionales no son significativos y nuestra investigación arroja valores similares. 

 
3.1.5. COSTO MEDIO TOTAL MAS EL 5% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

En el procesamiento del cultivo y antibiograma de la secreción Vaginal se suman 5% 

al valor total del examen considerando un valor en el gasto administrativo y otros 

recursos que no se ingresan en el estudio (Coenye et al., 2001). Se calculará con la 

siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑀𝑇 = 𝐶𝑀𝐷𝐿 + 𝐶𝑀𝐼𝐿 + 𝐶𝑀𝐼𝐼 + 5%(𝐶𝑀𝐷𝐿 + 𝐶𝑀𝐼𝐿 + 𝐶𝑀𝐼𝐼) 

𝐶𝑀𝑇 = 24,82 + 0,80 + 0,012 + 5%(24,82 + 0,80 + 0,012) 
 
 

𝐶𝑀𝑇 = 26,92 
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En toda entidad es importante considerar cada elemento que forma parte del proceso 

medular para de esta manera obtener de manera específica la participación de cada uno 

en el costo final del producto y así no generar pérdidas o fuga de recursos (Illescas, 

2022), además de considerar un escenario claro al momento de realizar los análisis de 

precios correspondientes de esta manera se evalúan las diversas dimensiones que los 

constituyen (Coenye et al., 2001). 

 
Dentro de los gastos administrativos se consolidan todos aquellos elementos que no 

aplican en clasificaciones anteriores de las cuentas contables la proporción que se 

genera es reducida y puede presentar bruscos cambios de un periodo a otro (Morocho 

et al., 2019), se incorporan todos aquellos gastos que son originados por las gestiones 

administrativas de la empresa, es importante señalar que este tipo de gastos no se 

encuentran supeditados a la actividad medular de la empresa (Coneye et al. , 2001). 

 
El enfoque principal para cumplir con los gastos administrativos dentro de la empresa 

es el correcto funcionamiento en cada uno de los subsistemas (De Almeida, 2016), ya 

que el conservar una cultura de debido manejo de los recursos y la inversión en los 

mismos impacta efectivamente en los procesos productivos por lo que de esta manera 

la empresa puede desarrollar la actividad comercial eficientemente y maximizar la 

rentabilidad (Huamán, 2019). 

 
En el cultivo y antibiograma de la secreción vaginal los gastos administrativos se 

refieren a los costos medios directos de laboratorio, costos medios indirectos de 

laboratorio, costos medios indirectos institucionales y cualquier otro material o insumo 

utilizado se lo involucra en el 5%. 

 
3.1.6. COSTO DEL EXAMEN DE LABORATORIO MAS 10% PARA LA OFERTA 

AL PÚBLICO (CMPGSF) 

 
CMPGSF= 𝐶𝑀𝑇 + 10% ∗ 𝐶𝑀𝑇 

CMPGSF= 26.92 + 10% ∗ 26,92 

CMPGSF= 29,60 
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El costo del examen más el 10% se dio por la sumatoria del Costo Medio Directo de 

Laboratorio (CMDL), el Costo Medio Indirecto del Laboratorio (CMIL), el Costo 

Medio Indirecto de la Institución (CMII), el 5% del Costo medio Total y de esta 

manera obtenemos el valor de 26,92 dólares. A esto valor se le añade el 10% dando un 

valor de 29,60 dólares que será el valor mínimo a ofertar al público en general. 

 
3.1.7. ANÁLISIS DEL COSTO DEL EXAMEN VS EL COSTO DEL MERCADO 

LOCAL 

 
Tabla 11 Costo del cultivo y antibiograma del UTA-LABB Vs el costo del mercado local. Diciembre 

2022 
 

ID 
LABORATORIOS DE LA COSTE PROMEDIO COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 
 

Tabla 12 Número de laboratorios que tienen un precio similar en el examen. Diciembre 2022 
 

COSTE (Dólares) Número de laboratorios 

11-15 2 

16-20 1 

21-25 3 

26-30 5 

TOTAL 11 
Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

PROVINCIA DEL TUNGURAHUA (dólares) (dólares) UTA-LABB 

1 LABORATORIO DIAGNOSTIC R Y R 20   

2 LABORATORIO SOLCA AMBATO 25   

3 LABORATORIO OCHOA 30   

4 LABORATORIO CORDOVA 30   

5 LABORATORIO SANTA ANITA 25   

6 LABORATORIO OMEGA 15 24,09 29,60 

7 LABORATORIO ÁLVAREZ 28   

8 LABORATORIO GENOMYC LAB 14   

9 LABORATORIO LABSAG 28   

10 LABORATORIO CEMEDIAN 25   

11 LABORATORIO ÁLVAREZ 28   
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Gráfico 2 Relación porcentual del número de laboratorios que tienen un precio similar en el examen. 

Diciembre 2022 

Autor: Remache Molina, Lizbeth Guadalupe 

 

 

Los datos estadísticos de los diferentes laboratorios de la zona 3 en comparación del 

costo del Laboratorio Clínico de Análisis Químicos y Bacteriológicos de la 

Universidad Técnica de Ambato es diverso ya que a medida de la investigación se 

obtuvo precios de cultivos y antibiogramas desde $14,0 siendo los de menor precio 

hasta los $30,0 siendo este el mayor precio. A diferencia del Laboratorio Clínico de 

Análisis Químicos y Bacteriológicos de la Universidad Técnica de Ambato, este va a 

realizar exámenes en un equipo automatizado dentro del área de microbiología con un 

valor de $29,60 y esto se debe al costo del medio directo como indirecto necesario para 

la realización de dicho examen, dentro de este costo podemos recalcar que el costo 

directo va a ser el costo de más valor y los costos indirectos tanto de laboratorio como 

institucional es mucho más económico. No obstante, la realización del cultivo y 

antibiograma en un equipo automatizado es muchas más beneficioso a la hora de 

obtener resultados porque son más confiables y seguros dentro del laboratorio aunque 

la realización de este es mucho más costosos a diferencia de la realización del cultivo 

manual, este es mucho más económico porque no consume casetes de identificación y 

por ende sus resultados no tienen la misma confiabilidad ni seguridad que tiene la 

realización de este examen en un equipo automatizado. 
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3.1.8. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO VITEK 2 

 
 

Equipo automatizado para determinación de ID/AST Identification y Antibiotic 

Susceptibility Testing o traducido al español Identificación y Evaluación de la 

susceptibilidad a los Antibióticos, es una de las maneras más inteligentes para la 

automatización de pruebas ID/AST, la validación es más rápida, automática y 

estandarizada, se encuentra apoyado por el software ADVANCED EXPERT SYSTEM. 

 
El VITEK 2, emplea un sistema único en el mercado que se apoya en un experto 

fenotípico en vez de emplear sistemas con protocolos, que limitan el reconocimiento 

de resultados poco comunes como lo son los cultivos mixtos, además de fenotipos 

nuevos de resistencia, los cuales no forman parte de la base de datos con reglas, por lo 

que los expertos deben realizar revisiones periódicas en el desarrollo del proceso y 

comparar con las reglas existentes (BIOMERIEUX, 2018). 

 
Una de las principales características que lo perfilan como un equipo eficiente y 

altamente confiable es el identificador que mediante una escala de colores señala el 

nivel de confiabilidad de los resultados. 

 
Los aislados de cultivo son de cinco a ocho horas, lo cual facilita el experto la 

optimización rápida de la terapia antimicrobiana y de esta forma establece políticas de 

control de infección, reduciendo el tiempo y los costos de hospitalización, reduce el 

uso de antimicrobianos y aporta de manera significativa en la implementación de 

políticas de administración institucional. Además, facilita la aplicación del momento 

correcto de manera oportuna (BIOMERIEUX, 2018). 

 
Es un equipo que facilita la conectividad ya que permite el acceso fácilmente a los 

sistemas de información de laboratorio (LIS), además facilita el acceso remoto y 

resuelve de manera inmediata por medio de una conexión segura. Presenta datos en 

tiempo real, no solo de las muestras también de los instrumentos. Genera resultados 

que son accesibles desde cualquier dispositivo, además conserva una base de datos que 

acumula las estadísticas. 
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Las tarjetas son inoculadas dentro del instrumento y la trasferencia se desarrolla de 

manera manual desde la puesta de llenado a la puerta de carga para procesar. Además, 

presenta una trazabilidad completa con códigos de barra pre aplicados. El equipo 

procesa las muestras en un compartimiento cerrado evitando las salpicaduras o 

derrames. 

 
La simplicidad operativa en la preparación mínima de muestras se reduce a un 50%. 

Debido a la automatización ergonómica de optimiza el flujo de trabajo. Además, 

presenta una reducción de desperdicios en relación con otros sistemas de hasta un 64% 

de ahorro en costo por la eliminación de residuos contaminados. 

 
Como se puede observar el VITEK 2, presenta altos estándares de calidad en cada una 

de las dimensiones en las que se requiere el rendimiento para de esta manera garantizar 

resultados que, de manera eficiente, al igual que la practicidad en la reducción el 

espacio físico, tiempos de operatividad al 50%, metodología innovadora en el manejo 

de la base datos que facilita la obtención de los resultados en una gama más amplia de 

información, esta es exclusiva de la marca. Por otra parte, los niveles de especificidad 

corresponden al 81%, superando los niveles de complejidad de las cepas. Además de 

presentar un nivel de rendimiento de 60 tarjetas por instrumento. Otra de las más 

significativas características se encuentra en el nivel conectividad remota, facilitando 

de la obtención de resultado sin considerar la distancia de la unidad receptora. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. CONCLUSIONES 

 
 

Los costos directos de laboratorio para la realización automatizada en el equipo Vitek 

2 para cultivo y antibiograma de secreción vaginal arrojaron un valor de 24,80 dólares 

en la que los costos de reactivos representan el 90% del costo total del examen, seguido 

del 7% para la mano de obra. 

 
El costo medio indirecto total tiene un valor de 0,92 dólares, en la que el 3% representa 

el costo medio indirecto de laboratorio que involucra el equipamiento, el 

mantenimiento preventivo, la calibración y los insumos de laboratorio. El costo medio 

indirecto institucional como luz y agua en el estudio no arroja un valor significativo, 

por lo que cualquier cambio en este rubro no se verá afectado en gran medida el valor 

del examen. 

 
El costo del cultivo y antibiograma automatizado de secreción vaginal arrojó un valor 

de 29,60 dólares. El estudio de mercado en relación al examen de laboratorio arrojó 

valores entre 14,00 y 30,00 dólares. Esta diversidad se presenta debido a que los 

laboratorios realizan los procesos de manera manual y solo los que se hallan en precios 

entre 25 y 30 dólares lo realizaban de forma automatizada. 

 
4.2. RECOMENDACIONES 

 
 

Impulsar un plan de Marketing hacia la población sobre la oferta de este servicio, en 

la que rescate las ventajas de realizar este examen mediante un equipo automatizado y 

por qué el precio del examen tiene un costo elevado frente al resto de laboratorios de 

la zona 3. 

 
Realizar este análisis anualmente pues en el mercado local y nacional cada cierto 

tiempo se incrementan los precios de los insumos, reactivos, mano de obra y demás 

que pueden incrementar el valor del examen. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1 Matriz extraída del Excel del costo total del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 
 

COSTOS 

MEDIOS 

DIRECTOS DEL 

LABORATORIO 

(CMDL) 

 

COSTOS MEDIOS 

INDIRECTOS DEL 

LABORATORIO 

(CMIL) 

COSTOS 

MEDIOS 

INDIRECTOS 

INSTITUCIO 

NALES 
(CMII) 

COSTO MEDIO TOTAL 

Se suma el 5% de gastos 

administrativos al valor 

(CMT=CMDL+CMIL+CM 

II+5%CMT) 

 
 

UTILIDAD 

(10%) 

 
 

IVA 

(12%) 

 

VALOR 

AL 

PÚBLICO 

($) 

Reactiv 
23,17 

Equipamient 
0,37 Agua 0,0018 

    

os o     

Control 
0 

Mantenimie 
0,01 Luz 0,01 

    

interno nto     

Control 
0 Calibración 0,01 - - 

    

externo 
26,92 2,69 0,00 29,6 

Mano      

de obra 1,65 Insumos 0,41 - -     

directa          

- -   - -     

Total 24,82067 
Total CMIL 0,80293442 

Total 0,0128     

CMDL 75 CMII 6667     
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Anexo 2 Matriz extraída del Excel del costo de los reactivos del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

REACTIVOS 
TOTAL DE 

PRUEBAS 

COSTO SIN 

IVA 
COSTO+IVA 

COSTO PRUEBA SOLO 

CON REACTIVO 

CASSETTE DE IDENTIFICACIÓN 

GRAM (-) 
20,0 149,8 167,8 8,4 

CASSETTE DE ANTIBIOGRAMA 

GRAM (-) 
20,0 149,8 167,8 8,4 

SOLUCIÓN SALINA VITEK 83,3 17,0 19,0 0,2 

PLACA PETRI CON MEDIO 

GENERAL 
1,0 1,8 2,0 2,0 

PLACA PETRI CON MEDIO PARA 

HONGOS 
1,0 1,8 2,0 2,0 

PLACA PETRI CON MEDIO 

SELECTIVO 
1,0 1,9 2,1 2,1 

SUBTOTAL EN REACTIVOS PARA 

C Y A DE SV 

   
23,2 
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Anexo 3 Matriz extraída del Excel del costo de los insumos del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

 

 

 
INSUMO / CONSUMIBLE 

 
PRESENTACIÓN 

TOTAL DE 

PRUEBAS 

COSTO 

SIN IVA 

COSTO + 

IVA 

COSTO POR / 

PACIENTE 

ZAPATONES DESECHABLES 
CAJA X 100 

UNIDADES 
10000 10 11,2 0,00 

ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 POR CIENTO X GALON 1 galón 1900 12,15 13,6 0,01 

MASCARILLA N95 UNIDAD 500 4,6 5,2 0,01 

BATAS DESECHABLES INDIVIDUALES UNIDAD 500 2 2,2 0,00 

TOCAS CUBRE CABELLOS DESECHABLES CAJA X 100U 500 8 9,0 0,02 

GUANTES DE NITRILO AZULES TALLA M 1x100 unidades 100 5,82 6,5 0,07 

HISOPOS DE ALGODÓN MANGO LARGO FUNDA X 100 U 100 1 1,1 0,01 

TUBOS VITEK FUNDA X 20 10 2,5 2,8 0,28 
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Anexo 4 Matriz extraída del Excel del costo del equipamiento, mantenimiento, calibración y servicios básicos del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal. 

Diciembre 2022 
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Anexo 5 Matriz extraída del Excel del costo de mano de obra del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal. Diciembre 2022 

 

 

 
TIPO DE PERSONAL 

 
TÍTULO DE TERCER NIVEL 

TÍTULO DE CUARTO 

NIVEL 

HORAS EN EL 

DISTRIBUTIVO 

HORAS PARA EL 

UTA-LABB 

 

ANALISTA 
 

Licenciada en Laboratorio Clínico 
 

Magister 
 

40 
 

36 

 

Remuneración Mensual 

Basica Unificada 

450 

VALOR MENSUAL 

 
DECIMO TERCERO 

MENSUAL (2000/12) 

 
DECIMO CUARTO 

(450/12) 

 
APORTE PATRONAL 

11,45 MENSUAL 

 

FONDOS DE 

RESERVA 8,33 DE 

SUELDO 

1676,000 139,667 37,500 191,902 139,000 

 

SALARIO MENSUAL / 

UTA-LABB 

 

VALOR / DÍA 

 

VALOR POR HORA 

 

VALOR POR MINUTO 

1092,034 49,638 6,205 0,103 

 
 

ID 

 

SERVICIO 
TIEMPO PROMEDIO 

DEL EXÁMEN (minutos) 

COSTO POR MANO DE 

OBRA 

 
35 

CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 

DE SECRECIÓN VAGINAL 

 
16 

 
1,65 
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Anexo 6 Procesamiento del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal en el equipo 

automatizado VITEK 2 compact. Diciembre 2022 
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Anexo 7 Resultado del examen de Cultivo y antibiograma de secreción vaginal en el equipo 

automatizado VITEK 2 compact. Diciembre 2022 
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Anexo 8 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para la 

identificación de bacterias Gram (+). Diciembre 2022 
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Anexo 9 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para la 

identificación de bacterias Gram (-). Diciembre 2022 
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Anexo 10 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para la 

identificación de levaduras. Diciembre 2022 
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Anexo 11 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para el 

antibiograma de bacterias Gram (+). Diciembre 2022 
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Anexo 12 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para el 

antibiograma de bacterias Gram (-). Diciembre 2022 
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Anexo 13 Inserto del Cassette utilizados en el equipo automatizado VITEK 2 compact para el 

antibiograma de levaduras. Diciembre 2022 
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Anexo 14 Equipo automatizado VITEK 2 compact, accesorios y reactivos. Diciembre 2022 
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